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HUMBY-BRAITHWAITE Dermatom (06.484.00) 

 
 

1. Zum Entsperren des Spannblechs muss dieses nach vorne gedrückt werden. 
 

 
 
 

2. Nach dem Entsperren wird die Aufnahme geöffnet. 
 

 
 
 

3. Instrument um 180° drehen, um die Klinge zu entfernen. Das Instrument ist demontiert. 
 

 


