
 

 
FB 026                      Demontageanleitung     

            

 
 

 
 

FB_026_Demontageanleitung_70.196.00_v01.doc v01 Seite 1 von 1 

 

O'SULLIVAN O'CONNOR Spekula (70.196.00) 
 
 

1. Die untere Schmetterlingsmutter lösen. 
 

2. Die untere Valve aus der Halterung nehmen. 
 

 

3. Die obere Schmetterlingsmutter lösen. 
 

4. Die obere Valve aus der Halterung nehmen. 
 

 

5. Das Instrument ist demontiert. 
 

 
 


